Πίνακας Φύλλου Συμμόρφωσης 
Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει: 
Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. 
Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο. Προσφορές που αποκλίνουν από απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. 
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης. Στην αρχή της ενότητας καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόμενων της. 
Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).
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Σελίδα 3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Γενικά
	
	
	

	Συστήματα Αξονικής Τομογραφίας αποτελούμενα από:
Gantry
Ακτινολογική λυχνία
Γεννήτρια Ακτινών-Χ
Εξεταστική Τράπεζα
Κλινικά Πακέτα-Τεχνικές Λήψης Εικόνων - Ανασύνθεση Εικόνας- Σταθμό   Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας και Διάγνωσης
Παρελκόμενο Εξοπλισμό
7.Το παρεχόμενο μηχάνημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας

	ΝΑΙ
	
	

	1. Ανιχνευτής
	
	
	

	1.1 Εξεταστικό πεδίο (βασικό),cm
	50. Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη πολλαπλών διαφορετικών εξεταστικών πεδίων για αντίστοιχες ανατομικές περιοχές
	ΝΑΙ
	
	

	1.2Συνολικό πλάτος ανιχνευτή, άξονας z, mm
	≥ 10
	ΝΑΙ
	
	

	1.3Εύρος πάχους τομής, mm
	0,7 - 5
	ΝΑΙ
	
	

	1.4Ελάχιστο πάχος τομής, mm
	0,7
	ΝΑΙ
	
	

	1.5Χρόνος περιστροφής sec, 360°
	≥ 3, Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	1.6Ελάχιστος χρόνος περιστροφής ,sec
	0,8
	ΝΑΙ
	
	

	1.7Αριθμός ανεξάρτητων σειρών ανιχνευτών
	≥ 16
	ΝΑΙ
	
	

	1.8 Σάρωση σε περισσότερες από μία ενέργειες φωτονίων
	
	ΝΑΙ
	
	

	2. Απόδοση
	
	
	

	2.1 Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης
	ΝΑΙ
	
	

	2.2 Ιασοτροπική Διακριτική Ικανότητα,
	≤ 0,4
	ΝΑΙ
	
	

	2.3 Μεγίστη χωρική διακριτική ικανότητα(ΜΤF) στο 0%
	15
	ΝΑΙ
	
	

	2.4Μεγίστη χωρική διακριτική ικανότητα(ΜΤF) στο 10%
	12
	ΝΑΙ
	
	

	2.5 Μεγίστη χωρική διακριτική ικανότητα(ΜΤF) στο 50%
	7
	ΝΑΙ
	
	

	2.6 Profile ευαισθησίας δέσμης
	ΝΑΙ
	
	

	2.7 FWHM για το ελάχιστο πλάτος τομής
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	2.8 Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης ,mm σε % για δόση
	<5mm στα 0.3%(3HU)
	ΝΑΙ
	
	

	2.9 Θόρυβος,%
	Να αναφερθούν οι συνθήκες μέτρησης και η χορηγούμενη δόση
	ΝΑΙ
	
	

	2.10 Noisekernel (i.e. body) -Αλγόριθμοι ανασύνθεσης
	Να δοθούν προς αξιολόγηση αλγόριθμοι μείωσης θορύβου
	ΝΑΙ
	
	

	3. Gantry
	
	
	

	3.1 Κλίση, deg
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	3.2 Διάμετρος, cm
	≥ 70
	ΝΑΙ
	
	

	3.3 Βάρος
	Να δοθεί
	ΝΑΙ
	
	

	3.4 Σύστημα επικέντρωσης
	laser
	ΝΑΙ
	
	

	3.5 Χειρισμός κινήσεων
	Να περιγράφει ο τρόπος χειρισμού
	ΝΑΙ
	
	

	4. Ακτινολογική Λυχνία
	
	
	

	4.1 Θερμοχωρητικότητα ανόδου, MHU
	≥ 6 (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης - να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία)
	ΝΑΙ
	
	

	4.2 Θερμοαπαγωγή ανόδου, kHU/min
	≥500
	ΝΑΙ
	
	

	4.3 Εστιακό μέγεθος,mm
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	4.4 Μέγιστο mA για το μικρότερο εστιακό μέγεθος
	≥200
	ΝΑΙ
	
	

	4.5 Μέγιστος χρόνος συνεχούς έκθεσης στα 120kV&200 mA.sec

	≥80
	ΝΑΙ
	
	

	5. Γεννήτρια Ακτίνων Χ
	
	
	

	5.1 Απόδοση γεννήτριας, kW
	≥50 (ή άλλης ισοδύναμης απόδοσης -να κατατεθεί η σχετική βιβλιογραφία)
	ΝΑΙ
	
	

	5.2 Εύρος τιμών υψηλής τάσης, kV
	80-130
	ΝΑΙ
	
	

	5.3 Εύρος τιμών mA
	≥200
	ΝΑΙ
	
	

	6. Εξεταστική Τράπεζα
	
	
	

	6.1 Κίνηση καθ' ύψος, cm
	58 - 80
	ΝΑΙ
	
	

	6.2 Κίνηση κατά μήκος cm
	≥160
	ΝΑΙ
	
	

	6.3 Διάστημα σάρωσης
	Να δοθούν το μέγιστο μήκος σάρωσης και οι συνθήκες με τις οποίες επιτυγχάνεται
	ΝΑΙ
	
	

	6.4 Μέγιστο επιτρεπτό φορτίο χωρίς
περιορισμούςκίνησης, kg(ακρίβεια)
	200
	ΝΑΙ
	
	

	6.5 Χειρισμός κινήσεων
	Gantry &operator console
	ΝΑΙ
	
	

	6.6 Εξαρτήματα τοποθέτησης, ακινητοποίησης, στήριξης ασθενή
Στηρίγματα κεφαλής για σάρωση σε ύπτια &πρηνή θέση Ακτινοπερατό εξάρτημα προέκτασης της εξ. τράπεζας, κ.ά
	
Να προσφερθούν στην βασική σύνθεση
	ΝΑΙ
	
	

	7. Δόση Ακτινοβόλησης
	
	
	

	7.1 Τεχνική διαμόρφωσης δόσης, Να αναφερθεί το ποσοστό μείωσης
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	7.2 Αλγόριθμοι ανασύνθεσης για μείωση δόσης σε επίπεδο rawdata.
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	7.3 Έλεγχος δόσης για παιδιατρικές εφαρμογές
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	7.4 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε prospectivemode
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	7.5 Συγχρονισμός με ΗΚΓ σε retrospectivemode
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	7.6 Δείκτες δοσιμετρίαςCTDI για σώμα & κεφάλι
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	7.7 Διόρθωση για αρρυθμία
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	8. Τεχνικές Λήψης Εικόνων
	
	
	

	8.1 Στατική ψηφιακή ακτινογραφία (topogram)
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	8.2 Ελικοειδής σάρωση(helical/spiral)
Χρόνος συνεχούς σάρωσης, sec
Αριθμός ταυτόχρονων
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	
	≥16
	ΝΑΙ
	
	

	8.3 Απλή συμβατική σάρωση (axial)
-Αριθμός ταυτόχρονων
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	
	≥16
	ΝΑΙ
	
	

	9. Ανασύνθεση εικόνας Σταθμός – Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & Διάγνωσης
	
	
	

	9.1 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	9.2 Αριθμός ταυτόχρονων τομών
	≥32
	ΝΑΙ
	
	

	9.3 Εξεταστικό πεδίο, cm
	20-50
	ΝΑΙ
	
	

	9.4 Μήτρεςανασύνθεσηςεικόνας
	512x512
	ΝΑΙ
	
	

	9.5 Μέγιστος ρυθμός ανασύνθεσης εικόνας (512X512), εικόνες /sec
	≥6
	ΝΑΙ
	
	

	9.6 Μερική ανασύνθεση εικόνας σε πραγματικό χρόνο
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	9.7 Online χωρητικότητα κονσόλας σε εικόνες
	≥400.000
	ΝΑΙ
	
	

	9.8 Μέσο αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων
	CD/DVD
	ΝΑΙ
	
	

	9.9 Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	9.10 Λογισμικό διαχείρισης εικόνων
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	9.11 Διασυνδεσιμότητα Σταθμού
	Πλήρες DICOM 3.0
	ΝΑΙ
	
	

	10. Κλινικά Πακέτα – Επεξεργασία Εικόνων
	
	
	

	10.1 Λήψης
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.2 Διόρθωσης ψευδενδείξεων(artifacts)
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.3 Μείωσης θορύβου Εικόνων
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.4 Realtimeπολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR)
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.5 Τρισδιάστατης απεικόνισης
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.6 Αγγειογραφίας ΜΙΡ και mIP
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.7 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.8 Οδοντιατρικό (Dental)
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.9 Εικονικής ενδοσκόπησης
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.10 Ανάλυσης αιμάτωσης εγκεφάλου (Cerebralperfusion)
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.11 Πλήρες καρδιολογικό πακέτο για εξετάσεις στεφανιαίων αγγείων με τεχνικές σάρωσης prospective και retrospectivegating. Χρονική διακριτική ικανότητα μικρότερη ή ίση με 125msec.
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.12 Εκτίμησης ποσοστού ασβέστωσης των αγγείων (CalciumScoring)
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.13 CT Fluoroscopy
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.14 Μελέτης καρδιακής λειτουργίας.
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	10.15 Ανάλυσης lung Nodule

	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	11. Διασυνδεσιμότητα Συστήματος
	
	
	

	
11.1 Σύστημα επικοινωνίας DICOMυπηρεσίες

	FULLDICOM
	ΝΑΙ
	
	

	12. Ανεξάρτητος Σταθμός Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας & Διάγνωσης Κλινικά Πακέτα – Επεξεργασία Εικόνων
	
	
	

	12.1 Λογισμικό επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.2 Λογισμικό διαχείρισης εικόνων
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.3 Δυνατότητα εγγραφής ψηφιακών εικόνων σεCD/DVD
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.4 Realtimeπολυεπίπεδης ανασύνθεσης εικόνων (MPR)
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.5 Τρισδιάστατης απεικόνισης
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.6 Αγγειογραφίας ΜΙΡ και mIP
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.7 Μετρήσεων όγκου διαφόρων οργάνων
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.8 Πρόγραμμα ανάλυσης Lung nodule
	Ναι, να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.9 Πρόγραμμα αιμάτωσης εγκεφάλου (Brainperfusion)
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.10 Πρόγραμμα εικονικής ενδοσκόπησης
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	12.11 Πλήρες καρδιολογικό λογισμικό για ανακατασκευή των στεφανιαίων αγγείων 2D& 3D, υπολογισμό σημαντικών καρδιολογικών παραμέτρων όπως ejectionfraction, λειτουργίας αριστερής και δεξιάς κοιλιάς.
	Να δοθούν στοιχεία προς αξιολόγηση
	ΝΑΙ
	
	

	13. Παρελκόμενος Εξοπλισμός
	
	
	

	13.1 Εγχυτής
	Η μονάδα εγχυτή να είναι διπλού αυλού, σύγχρονης τεχνολογίας και παραγωγής και να δέχεται αναλώσιμα διάφορων κατασκευαστών. Να περιγράφει αναλυτικά το σύστημα.
	ΝΑΙ
	
	

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ

	14. Χρόνος ποσοτικής και ποιοτικής Παράδοσης 120 ημέρες (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ)

	ΝΑΙ
	
	

	15. Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες (ιατρούς – φυσικούς – τεχνολόγους) και τους τεχνικούς ΒΙΤ: δομή και πληρότητα εκπαίδευσης, προσφερόμενα βοηθήματα, προτεινόμενη διάρκεια εκπαίδευσης και αριθμός ατόμων (τεχνικοί – χρήστες) που προτείνεται να εκπαιδευτούν, πρόταση για την επανάληψη της αρχικής εκπαίδευσης άνευ πρόσθετης αμοιβής κατά την διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, πρόταση για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεως σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ. (ΒΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε)
	ΝΑΙ
	
	

	16. Περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας: Διάρκεια τουλάχιστον 3 έτη (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ Β)
	ΝΑΙ
	
	

	17. Περίοδος πλήρους συντήρησης – επισκευών: ποιότητα της εξυπηρέτησης μετά την πώληση (aftersalesservice) δηλ. εγγύηση εξασφάλισης ανταλλακτικών πέραν της δεκαετίας από την οριστική παραλαβή, προτεινόμενες ποινικές ρήτρες στην διάρκεια της περιόδου συντήρησης και χρόνος προσέλευσης τεχνικών σε περίπτωση κλήσης βλάβης. (βλ. ΕΝΟΤΗΤΑ Β)

	ΝΑΙ
	
	

	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

	Α. PROSPECTUSKAIΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

	1. Τα κατατιθέμενα Prospectus πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του μητρικού κατασκευαστικού οίκου. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Η κατά τα άνω επιστολή του οίκου κατασκευής και κάθε σχετικό με τη προμήθεια πιστοποιητικό πρέπει να είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα και σε κάθε περίπτωση επίσημα μεταφρασμένα.
	ΝΑΙ
	
	

	Β. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

	Β1:Θα προσφερθεί πρόγραμμα – προσφορά πλήρους υποστήριξης και συντήρησης όλου του μηχανήματος, με ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένης της ακτινολογικής λυχνίας), μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα δέκα(10) ετών από την παράδοση σε λειτουργία. Τα ανταλλακτικά, περιλαμβάνονται οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού μαζί με τα πάσης φύσεως υλικά και εργατικά στην προσφερόμενη τιμή συντήρησης ανεξαρτήτως αριθμού εξετάσεων το χρόνο. Η τιμή συντήρησης ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τα αναλώσιμα τα οποία είναι: μέσα αποθήκευσης (dvd, cd),  χαρτί, ηλεκτρόδια, σκιαγραφικά κτλ , τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελληνική αγορά και να μην είναι αποκλειστικής προμήθειας.

	ΝΑΙ
	
	

	Β2. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού. Επίσης, υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου ή ελληνικού θυγατρικού οίκου (η οποία θα αναφέρεται ρητώς στην παρούσα διακήρυξη), ότι αναλαμβάνει τη δέσμευση για διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνει ο προμηθευτής, καθώς και για τη συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στην αναθέτουσα αρχή, σε περίπτωση που ο προμηθευτής, πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση, δεδομένου ότι τούτο κρίνεται ως ουσιώδης απαίτηση της διακήρυξης για την μακρόχρονη ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανήματος. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι ο ίδιος ο κατασκευαστής, τότε σχετικά με τη διάθεση ανταλλακτικών αρκεί η δήλωση του προμηθευτή-κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Β3. Για περιπτώσεις κατασκευαστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν υποσυστήματα άλλων κατασκευαστικών οίκων, αρκεί η δήλωση του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και δεν απαιτούνται οι δηλώσεις περί διάθεσης ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων των διαφόρων υποσυστημάτων.
	ΝΑΙ
	
	

	Β4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών από την οριστική παραλαβή τους και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές και βάσει της προσφοράς του,κατά τους όρους της διακήρυξης και τις ισχύουσες διατάξεις. Η δέσμευση αυτή θα γίνεται με κατάθεση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης η οποία θα αναφέρεται κατά τρόπο σαφή στα προσφερόμενα είδη. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το μηχάνημα να διατηρείται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η συχνότητα των προληπτικών ελέγχων πρέπει να καθορίζεται στην προσφορά και να είναι σύμφωνη με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού εκτός των αναλωσίμων. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του μηχανήματος πλήρως συναρμολογούμενου, εγκατεστημένου και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας. Ο διαγωνιζόμενος πρέπει να δηλώσει με σαφή δέσμευση την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας του μηχανήματος, με Έγγραφη Δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, την οποία θα συμπεριλάβει στον επιμέρους φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο.
	ΝΑΙ
	
	

	Β5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση αυτού από τον μητρικό κατασκευαστικό οίκο για την συντήρηση των αντίστοιχων μηχανημάτων. Ασάφειες ή αοριστίες ως προς τον αριθμό, προσόντα, εκπαίδευση του προσωπικού, τους όρους εγγυήσεων ή την συντήρηση κλπ. Θα βαρύνουν στην αξιολόγηση ως ουσιώδεις αποκλίσεις.
	ΝΑΙ
	
	

	Β6. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και της συντήρησης θα τηρείται ημερολόγιο λειτουργίας, συντήρησης, βλαβών κλπ. που θα παρακολουθείται και θα μονογράφεται από τους υπεύθυνους του Νοσοκομείου (ιατρό ή τεχνικό) και τον τεχνικό του προμηθευτή. Στο ημερολόγιο θα αναγράφονται οι βλάβες, τα αίτιά τους και η διάρκεια ακινητοποίησης του μηχανήματος. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται τηλεφωνικά για την βλάβη και ει δυνατόν το είδος της και θα αποστέλλεται fax, οπότε θα αρχίζει η μέτρηση του χρόνου ακινητοποίησης. Η ανταπόκριση (τηλεφωνική, τηλεματική ή φυσική παρουσία) προς αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να γίνεται την ίδια μέρα όταν ο προμηθευτής ειδοποιηθεί μέχρι την 10:00π.μ. και το αργότερο το πρωί της επόμενης ημέρας όταν ειδοποιηθεί μετά την 10:00π.μ. Στο τέλος του χρόνου εγγύησης θα αθροίζονται οι εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του μηχανήματος. Για κάθε τέτοια εργάσιμη ημέρα άνω των δεκαπέντε(15) ημερολογιακών ημερών ετησίως, (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες προληπτικής συντήρησης του μηχανήματος), θα επιβάλλεται στον προμηθευτή, ως ποινική ρήτρα, παράταση κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες της διάρκειας της εγγύησης καλής λειτουργίας ή της σύμβασης συντήρησης, για ολόκληρο το συγκρότημα.Προσφορά που περιλαμβάνει δυσμενέστερους όρους σε ότι αφορά τις εργάσιμες ημέρες ακινητοποίησης του μηχανήματος λόγω βλάβης οποιουδήποτε μέρους του θα αξιολογούνται υπέρ των υποψηφίων αναδόχων.
	ΝΑΙ
	
	

	Β7. Μετά την λήξη του ως άνω χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται, να εξασφαλίζει την επιμελή συντήρηση και επισκευή του όλου συστήματος, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής, την οποία θα έχει καθορίσει στην οικονομική του προσφορά και με την σύμφωνη έγγραφη δήλωση – εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου, η οποία θα κατατεθεί μαζί με την προσφορά και θα αναφέρεται στην συγκεκριμένη διακήρυξη. Η δήλωση του κατασκευαστικού οίκου πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση που ο προμηθευτής πάψει να είναι αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή γενικά πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση.
	ΝΑΙ
	
	

	Β8. Οι προμηθευτές πρέπει να περιλαμβάνουν στην οικονομική προσφορά τιμοκατάλογο των αναλωσίμων και των βασικών ανταλλακτικών του μηχανήματος σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση συντήρησης και έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του εξοπλισμούκαι να δεσμευθούν ότι μελλοντικές μεταβολές θα γίνονται σύμφωνα με την αύξηση του τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους. Αντίγραφο του καταλόγου αυτού (χωρίς τιμές) θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά.
	ΝΑΙ
	
	

	Γ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ

	1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν επιτόπια γνώση των συνθηκών του χώρου εγκατάστασης και να βεβαιώσουν τούτο εγγράφως, ώστε να προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες (εργασίες, τροποποιήσεις, κατασκευές κλπ.) και να συμπεριληφθούν στην προσφορά τους με πλήρη τεχνική περιγραφή. Με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή θα γίνει έλεγχος της υπάρχουσας κατάστασης του χώρου και βελτίωση, ενίσχυση ή αντικατάσταση αυτής ώστε να διασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών του Ελληνικού κράτους και η νόμιμη λειτουργία του νέου μηχανήματος.
	ΝΑΙ
	
	

	2. Το μηχάνημα θα εγκατασταθεί, θα παραδοθεί και θα παραληφθεί με ευθύνη του προμηθευτή στον χώρο που θα του υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.
	ΝΑΙ
	
	

	3. Η παράδοση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί μέσα σε διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών (ποσοτική και ποιοτική παράδοση). Μέσα στο διάστημα αυτό (χρόνος παράδοσης) πρέπει να γίνουν η προσκόμιση του μηχανήματος στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, η προσωρινή παραλαβή του, η μεταφορά του νέου μηχανήματος μέσα στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ μέχρι και εντός του χώρου τοποθέτησης του, η εγκατάσταση του νέου μηχανήματος, οι συνδέσεις, οι έλεγχοι και δοκιμές και η παράδοση του σε κατάσταση λειτουργίαςκαι η ολοκλήρωση της αρχικής εκπαίδευσης του προσωπικού. Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την μεταφορά και εγκατάσταση του νέου μηχανήματος στο χώρο τοποθέτησης και παραμονής του, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να εκτελέσει πλήρως την εγκατάσταση του μηχανήματος και να το παραδώσει σε πλήρη λειτουργία, με δικό του ειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό και δική του ολοκληρωτικά ευθύνη, σύμφωνα με τους τεχνικούς & επιστημονικούς κανόνες, τους κανονισμούς του ελληνικού κράτους, με τις οδηγίες και τα σχέδια του κατασκευαστικού οίκου και τέλος τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών του φορέα, στο χώρο που του διαθέτει το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει αποδεδειγμένα το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά της προσφοράς, το δε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ οφείλει να ελέγξει τη σχετική συμμόρφωση, ώστε να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.
	ΝΑΙ
	
	

	4. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: Δύο(2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (OperationalManuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (OperationManuals) με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές μεταφρασμένο οπωσδήποτε στην Ελληνική Γλώσσα. Πλήρη σειρά τευχών (εις διπλούν) με οδηγίες συντήρησης και επισκευής (SERVICEMANUALS) στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. Πλήρες πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής ασφάλειας του μηχανήματος. Δύο (2) σειρές επισήμων καταλόγων (βιβλίων), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, με όλους τους κωδικούς ανταλλακτικών του εργοστασίου παραγωγής του μηχανήματος (PartsBooks) στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	Δ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

	1. Οι προμηθευτές πρέπει, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς, να καταθέσουν με την προσφορά τους πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΕ).
	ΝΑΙ
	
	

	2. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρο πιστοποιητικό σειράς ISO 13485(ή ισοδύναμο) και προαιρετικά ISO σειράς 9000 του οίκου κατασκευής με ποινή απόρριψης. Τα μη ιατροτεχνολογικά προϊόντα όπως Η/Υ, εκτυπωτής, UPS κλπ. αρκεί να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE και ISO σειράς 9000 του κατασκευαστή.
	ΝΑΙ
	
	

	Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

	1. Ο προμηθευτής υποχρεούται με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει οπωσδήποτε πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες  (ιατρούς – τεχνολόγους), ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική Γλώσσα. Να αναφερθεί ο χρόνος, ο τόπος και η διάρκεια της εκπαίδευσης.
	ΝΑΙ
	
	

	2. Η αρχική εκπαίδευση (ιατρών-χειριστών-τεχνικών), θα παρέχεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική Γλώσσα.
	ΝΑΙ
	
	

	3. Κατά την διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο ανάδοχος υποχρεούται, άνευ πρόσθετης αμοιβής, να επαναλάβει την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (τεχνικούς-χρήστες) για ίδιο χρονικό διάστημα τουλάχιστον με την αρχική εκπαίδευση, όταν και εάν αυτό ζητηθεί από το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
	ΝΑΙ
	
	

	4. Να κατατεθεί πρόταση  για περισσότερες της μιας εκπαιδεύσεως σε προσωπικό (χρήστες) του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εντός του χρονικού διαστήματος από την λήξη της προτεινόμενης περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας μέχρι την λήξη του διαστήματος των δέκα ετών από την οριστική παραλαβή του συγκροτήματος ΑΝΕΥ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ.
	ΝΑΙ
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