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ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22/2020 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ (Α/Α ΕΗΔΗ 80443) ΓΙΑ 

ΣΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

ΨΗΦΙΑΚΟΤ DR (ΜΕ ΑΝΑΡΣΗΗ ΟΡΟΦΗ)»  

ε ςυνζχεια του υπϋαρικμ πρωτ. 15173/16-6-2020 αιτιματοσ διευκρινίςεων και του 

υπ’άρικμ πρωτ. 15396/18-6-2020 εγγράφου τθσ επιτροπισ ςφνταξθσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ Ακτινογραφικοφ Μθχανιματοσ 

Ψθφιακοφ DR (με ανάρτθςθ οροφισ), ςτθ ςυνζχεια κα βρείτε διευκρινίςεισ επί τθσ 

υπ’αρικμ. 22/2020 διακιρυξθσ: 

1. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ςτθν ΟΜΑΔΑ Α: ΣΕΧΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΗ ςτην ενότητα ΓΕΝΝΗΣΡΙΑ ΑΚΣΙΝΩΝ και 

ειδικότερα ςτην απαίτηςη «Εφροσ τιμών mAs» διευκρινίηεται ότι:  

«Σο εφροσ τιμϊν είναι 0.1 ζωσ τουλάχιςτον 800mAs όπωσ αναφζρεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ.» 

 

2. το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ και ειδικότερα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ,  ΜΕΡΟ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

διευκρινίηεται ότι:   

«Η περιγραφή των ανωτζρω εργαςιών θα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα όςα 

αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ: Φφλλο υμμόρφωςησ Σεχνικών Προδιαγραφών 

και ειδικότερα ςτισ οδηγίεσ που αναφζρονται ςτη ςελίδα 76. ε ότι αφορά τισ 

πληροφορίεσ και τα πιςτοποιητικά των υλικϊν και του εξοπλιςμοφ που θα 

χρηςιμοποιηθοφν παρακαλοφμε λάβετε υπόψη το ςημείο Δ2 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΣΩΝ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ςχετικά με τα πιςτοποιητικά των μη ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων»  

3.   το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ και ειδικότερα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ,  ΜΕΡΟ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ  και ςε ότι 

αφορά τθν κζςθ του υπάρχοντοσ όρκιου bucky  και τθν κζςθ που βρίςκεται τοποκετθμζνο 
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ςτην ΚΑΣΟΨΗ ΧΩΡΟΤ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ – ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

διευκρινίηεται ότι:  

«Οι αποςτάςεισ (κζντρο) του υπάρχοντοσ bucky από τισ πλευρζσ του χϊρου: 

- Από την πλευρά ΓΔ απζχει 175 cm και όχι 80cm που ζχει γραφτεί ςτην περιγραφή ςτο 

ςημείο 8 :Ενίςχυςη Ακτινοθωράκιςησ χϊρου του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ,  ΜΕΡΟ Β: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΟ ΧΩΡΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ» 

- Από την πλευρά ΓΗ απζχει 183 cm 

- Από την πλευρά ΔΕ απζχει 158cm 

Επιπρόςθετα οι εξωτερικζσ διαςτάςεισ του είναι 66XY58cm και μετακινείται ςε ςτήριγμα 

διαςτάςεων 24xY199cm.» 

 

4. Τπενκυμίηεται επίςθσ ότι ςφμφωνα με το ςθμείο Γ1 των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ των ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ οι υποψιφιοι ανάδοχοι ζχουν τθν δυνατότθτα να διενεργιςουν επιτόπια 

επίςκεψθ για να λάβουν γνϊςθ των ςυνκθκϊν του χϊρου εγκατάςταςθσ, ϊςτε να μποροφν 

να προβλζψουν όλεσ τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ και κόςτθ και να τισ ςυμπεριλάβουν ςτθν 

προςφορά τουσ με πλιρθ τεχνικι περιγραφι. 

 

Οι ανωτζρω διευκρινίςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του ΕΗΔΗ (Α/Α 

ΕΗΔΗ 80443), ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ 5θσ ΤΠΕ (www.dypethessaly.gr) 

(Προμήθειεσ  ΕΠΑ -> ΓΝ Σρικάλων) και ςτην ιςτοςελίδα του ΓΝ Σρικάλων 

(www.trikalahospital.gr ) 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ 
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