
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ              

Της υπ’ αριθμ.  32ης/2-8-2023 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων 
  
 Στα Τρίκαλα σήμερα την 2η Αυγούστου  2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και 

ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, μετά 

την αριθμ. πρωτ: 21094/2-8-2023 πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Γ.Ν. Τρικάλων, συνήλθαν σε  Έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό 

συμβούλιο αποτελούμενο από τον Διοικητή και Πρόεδρο του ΔΣ, Γρηγορίου 

Κωνσταντίνο, τον  Αντιπρόεδρο  του Δ.Σ., κ. Παναγιώτου Γεώργιο , τον κ. Γιαννακό 

Κωνσταντίνο- τακτικό μέλος, τον κ. Μυλωνά Στέφανο- τακτικό μέλος , την κ. Κόσυβα 

Σταυρούλα- τακτικό μέλος  και της κ. Παπαβασιλείου Στυλιανής-   Γραμματέως Δ.Σ 

Το Συμβούλιο μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας υπό την Προεδρία του 

Διοικητή   και   Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Γρηγορίου Κωνσταντίνου , 

αποφάσισε τα παρακάτω σύμφωνα με τα  θέματα της Ημερήσιας Διάταξης που 

περιλαμβάνονται στην πρόσκληση: 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                             ΑΠΟΦΑΣΗ       568    
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για προμήθεια «μηχάνημα συνεχών  
μεθόδων αιμοδιήθησης (ΜΕΘ . τεμ. 2).  

 
Τίθεται υπόψη του Δ.Σ.: 

1. Η αριθμ. πρωτ. 21076/2-8-2023 εισήγηση του Τμ. Προμηθειών σχετικά με 
έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Διακ. 16/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195876) για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
(ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5022174. 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/EE και 2014/25/EE)». 
2. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005) «Εθνικό σύστημα υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 
3. Την υπ’αριθμ. 280/14/12-4-2023 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 

Ψ3Π46907Φ-ΞΝΞ) του ΓΝ Τρικάλων με την οποία εγκρίθηκαν οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές για την προμήθεια του είδους «ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ, ΜΕΘ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2)»  

4. Την υπ’ αρ. πρωτ.1141/3-5-2018 απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: 780Λ7ΛΡ-64Ρ) του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση 
των Υποδομών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 
2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5022174 και τις με αρ. πρωτ. 4844/19-12-2019, 
2258/14-7-2020, 3919/22-9-2021 τροποποιήσεις αυτής 
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5. Την υπ’αριθμ. 3488/1-6-2023 Σύμφωνη γνώμη για τα τεύχη δημοπράτησης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Θεσσαλίας με θέμα «Έγκριση 
διακήρυξης για το Υποέργο «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) Τεμ. 
2» Α/Α 11 της πράξης με MIS 5022174 

6. Την υπ’αριθμ. 421/23/8-6-2023 Απόφαση ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: ΨΙΦ446907Φ-
6ΒΑ) με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια και το σχέδιο της διακήρυξης 

7. Την υπ’αριθμ. 16/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195876) Διακήρυξη  
8. Το υπ’αριθμ. πρωτ. 21066/2-8-2023 πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών 

συμμετοχής και τεχνικών προσφορών 
Σας διαβιβάζουμε το από 2/8/2023 πρακτικό και παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά  

                                        ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) του 
Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» με αριθμό 
Διακήρυξης 16/2023  (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195876) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΟΠΣ 
5022174) 

 
Προϋπολογισμός δαπάνης 60.310,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων της παροχής 
υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1ο έτος μετά την εγγύηση καλής 
λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης. Αναλυτικά: 
1. Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) Τεμ 2: 37.000,00€ με ΦΠΑ 
2. Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για το 1ο έτος μετά την λήξη 
εγγύησης καλής λειτουργίας (για τα 2 τεμάχια): 3.330,00€ με ΦΠΑ 
3. Δικαίωμα προαίρεσης για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μετά την λήξη 
εγγύησης καλής λειτουργίας και του  1ου έτους συντήρησης (για τα 2 τεμάχια): 19.980,00€ 
με ΦΠΑ 
Κριτήριο κατακύρωσης,  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 
Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε: 
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 
- ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ2Ξ746907Φ-ΞΔ3) 
- Εφημερίδα ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (13/6/2023) 
- Εφημερίδα Η ΕΡΕΥΝΑ (13/6/2023) 
Β. ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
- ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012861250) 
- 5η  Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ( www.dypethessaly.gr)  
- ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (www.trikalahospital.gr ) 
 
Στα Τρίκαλα την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00π.μ. συνήλθε στο Γραφείο 
Προμηθειών (Διαγωνισμοί) του Νοσοκομείου (έπειτα από την υπ’ αριθμ.πρωτ.16725/14-6-
2023 πρόσκληση μελών επιτροπής) η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού η 
οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.16657/13-6-2023 (ΑΔΑ: 61Ξ046907Φ-3ΕΔ) 
Απόφαση Διοικητή και παρευρέθηκαν οι: 

1. Παραφόρου Θεονίκη (τακτικό μέλος) 
2. Παγκάκη Ευμορφία (τακτικό μέλος) 
3.   Καραμπέρης Κωνσταντίνος (τακτικό μέλος) 

Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και 
αφού έλαβε υπόψη της, την υπ’αριθμ. πρωτ. 3488/1-6-2023 Έγκριση διακήρυξης για το 
ΥΠΟΕΡΓΟ 11 της Πράξης 5022174 από την ΕΥΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, την υπ΄αριθμ.421/23/8-6-
2023 (ΑΔΑ: ΨΙΦ446907Φ-6ΒΑ) Απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με έγκριση του 
σχεδίου διακήρυξης για την δημοσίευση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 11, την υπ΄αριθμ.16/2023 

http://www.dypethessaly.gr/
http://www.trikalahospital.gr/
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Διακήρυξη, και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
του διαγωνισμού (δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών) 
 
Για τον παρόντα διαγωνισμό κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές, ως κάτωθι: 
 

α/
α 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡ
ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΕΝΤΥΠΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 347371 
27/6/2023 
17:47:36 

18007/28-6-2023 

2 
ΑΡΗΤΗ ΑΕ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
346771 

28/6/2023 
11:00:32 

18128/29-6-2023 

 
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Η επιτροπή διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής διαπίστωσε τα δικαιολογητικά συμμετοχής όλων των εταιρειών κατατέθηκαν 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και ΚΑΝΕΙ ΔΕΚΤΑ τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 
Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στη συνέχεια η επιτροπή εξέτασε τους φακέλους των Τεχνικών Προσφορών και 
διαπίστωσε ότι: 
1. Η εταιρεία ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ προσφέρει το μηχάνημα Prismax V3 ROW και Thermax 
Blood Warmer Unit του οίκου κατασκευής BAXTER και εργοστάσιο κατασκευής BAXTER 
HEALTHCARE SA στη Ζυρίχη. 
 
2). Η εταιρεία ΑΡΗΤΗ ΑΕ προσφέρει το μηχάνημα τύπου Aquarius+ΤΜ System with Regional 
Citrate Anticoagulation του οίκου NIKKISO BELGIUM BV. και εργοστάσιο κατασκευής 
NIKKISO Europe GmbH, Germany. 
 
Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή του διαγωνισμού διαπίστωσε 
ότι : 
1) ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 347371) 

Η προσφορά της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ καθώς κατατέθηκε 
σύμφωνα με τους όρους τη διακήρυξης και τα ζητούμενα των τεχνικών προδιαγραφών.  

2) ΑΡΗΤΗ ΑΕ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 346771) 
Η προσφορά της εταιρείας ΑΡΗΤΗ ΑΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ διότι σύμφωνα με το άρθρο 2.3.2 της 
διακήρυξης «Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 
επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.» Ειδικότερα, από την τεχνική αξιολόγηση 
διαπιστώθηκε ότι η προσφορά της εταιρείας ΑΡΗΤΗ ΑΕ: 

i. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α 1. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει 
οθόνη αφής και δεν έχει δυνατότητα περιστροφής 90ο καθέτως 

ii. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α 5. Συγκεκριμένα, Το μηχάνημα 
δεν συνεχίζει την διενέργεια των θεραπειών διατηρώντας κανονική ροή σε όλες τις 
αντλίες όπως ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές καθώς σύμφωνα με  το operation 
manual κεφ. 9 σελ. 9-2 Το κύκλωμα υγρού υποκατάστασης και διηθήματος 
σταματά. 

iii. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α 6. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει 
αναγνώστη γραμμωτού κώδικα για τη σάρωση του κωδικού ταυτοποίησης του 
ασθενούς (patient ID), του κωδικού σετ και των αναλωσίμων  
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iv. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α 9. Συγκεκριμένα, δεν έχει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης της θεραπείας m)Θεραπεία εξωσωματικής αφαίρεσης 
διοξειδίου του άνθρακα με δυνατότητα ταυτόχρονης νεφρικής υποκατάστασης 

v. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α 18. Συγκεκριμένα, δεν 
πραγματοποιεί περιοδικό έλεγχο κατά την διάρκεια της θεραπείας (self test) 

vi. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α23. Συγκεκριμένα, δεν υπολογίζει 
αυτόματα την απώλεια του ασβεστίου 

vii. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α25. Συγκεκριμένα, οι ροές των 
αντλιών ηπαρίνης και κιτρικού είναι εκτός των ορίων που ορίζουν οι τεχνικές 
προδιαγραφές 

viii. Δεν συμμορφώνεται με την προδιαγραφή με α/α26. Συγκεκριμένα, η αντλία 
αίματος είναι εκτός των ορίων που ορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές (30-
450ml/min έναντι 10-450ml/min που ζητείται) 

Κατόπιν των ανωτέρω η προσφορά της εταιρείας ΑΡΗΤΗ ΑΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ και δεν 
αξιολογείται περαιτέρω, λόγω της μη συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης.   

 
Γ) Στη συνέχεια η επιτροπή σύμφωνα με την ενότητα 2.3.2 της διακήρυξης προχώρησε στην 
βαθμολόγηση της προσφοράς της εταιρείας  ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ της οποίας η τεχνική 
προσφορά έγινε αποδεκτή. 
Αναλυτικά η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου αλλά και η Συνολική βαθμολογία 
(ΣΒ) της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ που έγινε αποδεκτή 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

i  =  1 Απαίτηση α/α 1 3% 100 3   

i  =  2 Απαίτηση α/α 2 1% 100 1   

i  =  3 Απαίτηση α/α 3 1% 100 1   

i  =  4 Απαίτηση α/α 4 3% 100 3   

i  =  5 Απαίτηση α/α 5 3% 120 3,6 
ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ:  Η 

ενσωματωμένη μπαταρία έχει 
αυτονομία 30 λεπτών 

i  =  6 Απαίτηση α/α 6 2% 100 2   

i  =  7 Απαίτηση α/α 7 1% 100 1   

i  =  8 Απαίτηση α/α 8 3% 100 3   

i  =  9 Απαίτηση α/α 9 3% 100 3   

i  = 10 Απαίτηση α/α 10 2% 100 2   

i  = 11 Απαίτηση α/α 11 2% 100 2   

i  = 12 Απαίτηση α/α 12 1% 100 1   

i  = 13 Απαίτηση α/α 13 2% 100 2   

i  = 14 Απαίτηση α/α 14 2% 100 2   

i  = 15 Απαίτηση α/α 15 2% 100 2   

i  = 16 Απαίτηση α/α 16 2% 100 2   

i  = 17 Απαίτηση α/α 17 3% 100 3   

i  = 18 Απαίτηση α/α 18 3% 100 3   

i  = 19 Απαίτηση α/α 19 3% 100 3   

i  = 20 Απαίτηση α/α 20 2% 100 2   

i  = 21 Απαίτηση α/α 21 2% 100 2   
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α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

i  = 22 Απαίτηση α/α 22 3% 100 3   

i  = 23 Απαίτηση α/α 23 2% 100 2   

i  = 24 Απαίτηση α/α 24 2% 100 2   

i  = 25 Απαίτηση α/α 25 2% 100 2   

i  = 26 Απαίτηση α/α 26 2% 100 2   

i  = 27 Απαίτηση α/α 27 2% 100 2   

i  = 28 Απαίτηση α/α 28 2% 100 2   

i  = 29 Απαίτηση α/α 29 2% 100 2   

i  = 30 Απαίτηση α/α 30 1% 100 1   

i  = 31 Απαίτηση α/α 31 2% 100 2   

i  = 32 Απαίτηση α/α 32 2% 100 2   

i  = 33 Απαίτηση α/α 33 1% 120 1,2 
ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ: Διαθέτει 

περισσότερες επιλογές σύνδεσης 

i  = 34 Απαίτηση α/α 34 1% 100 1   

i  =  35 
Χρόνος ποσοτικής & 
ποιοτικής Παράδοσης: 
90 ημέρες 

3% 120 3,6 
ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ:Παράδοση 

εξοπλισμού εντός 45 ημερών 

i  =  36 
Πρόγραμμαεκπαίδευσης 
για τους χρήστες και 
τεχνικούς ΒΙΤ 

2% 100 2   

i  =  37 
Εγγύηση καλής 
λειτουργίας : Διάρκεια 
(τουλάχιστον 3 έτη) 

13% 100 13   

i  = 38 
Περίοδος πλήρους 
συντήρησης – 
επισκευών 

12% 100 12   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΒ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΜΠΑΞΤΕΡ 
ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ   

101,40  

Στη συνέχεια συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και αφού αναγνώστηκε υπογράφεται από τα 
μέλη της επιτροπής και κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών (Διαγωνισμοί) για τη 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
ΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
1. Παραφόρου Θεονίκη  
2. Παγκάκη Ευμορφία  
3.   Καραμπέρης Κωνσταντίνος  
 
    Το Δ.Σ. του Νοσοκομείου , αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω 
                        Και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα  
Εγκρίνει ως έχει  το πρακτικό  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού με αρ. Διακ. 16/2023 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 195876) 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ 
(ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 
5022174. 
                                
 
                          Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν 

             ………………………………………………………………………………. 
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                              Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 

Κωνσταντίνος Π. Γρηγορίου 
Τα μέλη  Η γραμματέας  του Συμβουλίου 

Παναγιώτου Γεώργιος  

Γιαννακός  Κωνσταντίνος   

Μυλωνάς Στέφανος  

Κόσυβα Σταυρούλα Παπαβασιλείου Στυλιανή 
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